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HIDROTERAPIA 


TANQUE DE HIDROTERAPIA 

PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 



• Indicado para tratamiento de miembros superiores e inferiores 

• Tanque construido en acero inoxidable. 

• Montado sobre rodillos. 

• Registro para estancamiento de agua. 

• Capacidad para 90 litros. 

• Dimensiones aproximadas : 70 x 40 x 50 cm (LxAxH) 

• Acompaña Turbina 2021 . 

• Turbina regulable en altura. 

• Ducha direccional ou jato directo con presión regulable, 
con manguera en tubo sintonizado en liga Tomback ASTM. B-1 35. 

• Ajuste de nivel de aceleración de agua. 

• Flujo de agua : 220 litros por minuto. 

• Alimentación eléctrica: 1 1 0Vac (monofásico) 220Vac (monofásico). 

• Frecuencia de operación: 60Hz / 50Hz (bajo orden). 

• Consumo máximo: 800 VA. 

• Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubricado). 
•Dimensiones: 89 x 27cm(Hx0). 

• Peso líquido: 17Kg. 

• Protección contra choque eléctrico: Classe I. 

• Grado de protección de parte aplicada: Tipo B. K^ 

• Sistema de seguridad compuesto por disjuntor diferencial, (protección contra risco de %& 
choque eléctrico), protector térmico y fusible (protección de motor). 
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